
EN Capable of being recycled (carton only) 
AE ريودتلا ةداعإل لباق CZ lze recyklovat (pouze kartony) 
DE Karton kann recycelt werden DK Kan genanvendes 
(kun kartonen) EE Kartongpakend on ümbertöödeldav 

ES Se puede reciclar (solo cartón) FI Voidaan kierrättää (vain 
pahvi) FR Emballage carton recyclable HR Mogućnost reciklaže 
(samo karton) IS Endurvinnanlegt (aðeins öskju) IT Cartone 
riciclabile JP リサイクル可 (カートンのみ)  
KR 제활용 가능(외부 포장박스) NL Geschikt voor recycling 
(verpakking) NO Kan resirkuleres (bare kartong) PL Zdolny do 
recyklingu (tylko karton) RU Поддаётся переработке(только 
коробка) SE Kan återvinnas (endast kartong) SI Primerno za 
reciklažo (samo škatla)

EN Keep dry AE افاج ظفحي CZ Udržujte v suchu 
DE Trocken lagern DK Opbevares tørt EE Hoida kuivas 
kohas ES Mantener seco FI Pidä kuivana 
FR Conserver à l’abri de l’humidité HR Čuvati od 
vlage IS Haldið þurru IT Mantenere asciutto JP 湿気

厳禁  KR 건조하게 보관 NL Droog bewaren NO Holdes tørr PL 
Przechowywać w stanie suchym RU Хранить в сухом месте SE 
Förvaras torrt SI Hranite na suhem mestu

EN Temperature limit AE ةرارحلا ةجرد ّدح  CZ Teplotní 
limit DE Lagerungstemperatur DK Temperaturgrænse 
EE Säilitada temper atuurivahemikus 
ES Temperatura límite FI Lämpötilaraja 

FR Température de conservation HR Temperaturno ograničenje 
IS Hitamörk IT Limite di temperatura JP 温度制限  
KR 보관온도 NL Bewaartemperatuur NO Temperaturgrense PL 
Granica temperatury RU Предельная температура SE Max 
temperatur SI Temperaturna omejitev

EN Do not re-use AE همادختسا داعي ال CZ Nepoužívejte 
znovu DE Nicht wiederverwenden DK Må ikke 
genbruges EE Mitte kasutada korduvalt ES No reutilizar  
FI Ei saa käyttää uudelleen FR Usage unique 

HR Ne upotrebljavati ponovno IS Endurnotið ekki 
IT Non riutilizzabile JP 再使用禁止 KR 재사용금지 NL Niet 
hergebruiken NO Ikke for gjenbruk PL Jednorazowego użytku 
RU Не использовать повтор-но SE Återanvänd ej 
SI Ni namenjeno ponovni uporabi

EN Medical device AE يبط زاهج  CZ Zdravotnické 
prostředky DE Medizinprodukt DK Medicinsk udstyr 
EE Meditsiiniseade ES Dispositivo médico 

FI Lääkinnällinen laite FR Dispositif médical HR Medicinski 
uređaj IS Lækningabúnaður IT Dispositivo medico KR 의료기기  
NL Medisch hulpmiddel NO Medisinsk utstyr  PL Urządzenie 
medyczne RU Медицинский прибор 
SE Medicinsk utrustning SI Medicinski pripomoček
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EN Anneaux protecteurs eakin Cohesive®  stomawrap
L’anneau protecteur eakin Cohesive® stomawrap
absorbe l’humidité et protège la peau péristomiale 
ou périlésionnelle contre les agressions des fluides 
corporels en formant un gel protecteur. Sa grande 
capacité d’adhérence des deux côtés garantit que 
l’appareillage restera bien en place sur le corps.
Usage prévu
• Anneau protecteur pour stomie.
• Pour assurer l’étanchéité autour des fistules et plaies.
• Pour combler une surface de peau irrégulière.
Types d’utilisateurs
Pour les personnes stomisées, les personnes ayant des 
fistules ou des plaies, les professionnels de santé et les 
aidants.
Instructions d’utilisation: Mise en place
1. Retirez l’anneau protecteur de son emballage.
2. Assurez-vous que la zone d’application est propre,  

sèche et débarrassée de toute trace de crème ou  
de corps gras.

3. Réchauffez l’anneau entre vos mains pendant 20 à  
30 secondes jusqu’à ce qu’il soit souple, puis retirez les 
disques de protection. Étirez délicatement l’anneau  
eakin Cohesive® stomawrap de manière à ce qu’il soit 
conforme à la zone d’application. L’anneau eakin 
Cohesive® stomawrap est pré-coupé afin de faciliter 
l’application sur des stomie larges, ovales ou de  

forme irrégulières.
4. Appliquez l’anneau eakin Cohesive® stomawrap sur la 

peau en exerçant une légère pression et maintenez- 
le en place pendant un court instant jusqu’à ce 
qu’il adhère bien à la peau. Moulez l’anneau eakin 
Cohesive® stomawrap vers la base de la stomie – ou le  
bord de la plaie.

5. Faire chevaucher l’une sur l’autre les deux extrémités du 
produit et veillez à ce que l’anneau soit bien ajusté et 
qu’il ne laisse pas d’espace avec la base de la stomie 
afin d’assurer une protection maximale de la peau. 

6. Placez l’appareillage directement sur la surface  
de l’anneau eakin Cohesive® stomawrap. Exercez  
une légère pression jusqu’à ce qu’il adhère   
fermement à l’anneau eakin Cohesive® stomawrap  
et à la peau péristomiale.

Retrait
Retirez délicatement l’appareillage du corps. Retirer 
l’anneau eakin Cohesive® stomawrap en le décollant 
soigneusement en procédant par des mouvements de 
roulement. Nettoyez délicatement afin d’obtenir une 
peau saine et sèche. Un produit de retrait d’adhésif 
médical peut être utilisé pour nettoyer les restes de 
résidus sur le corps.
Traitement des déchets
Se débarrasser des déchets selon les directives locales 
en vigueur.

Mises en garde et précautions
En cas d’irritation, de rougeur ou de gêne cutanée 
dans la zone d’application du produit, consultez un 
professionnel de santé avant toute utilisation. Si vous 
ressentez l’un de ces symptômes pendant l’utilisation 
du produit, cessez de l’utiliser et consultez un 
professionnel de santé. N’appliquez pas le produit sur 
une peau irritée ou sur une plaie ouverte.
Ne pas réutiliser. La réutilisation d’un produit à usage 
unique peut présenter un danger potentiel pour 
l’utilisateur en raison du risque de contamination et 
d’altération des fonctions du produit.
Informations complémentaires
Stocker le produit à plat dans son emballage d’origine 
à une température comprise entre 10° et 30° Celsius. 
Ne pas réfrigérer.
eakin® décline toute responsabilité concernant 
toute blessure ou autre dommage susceptible de se 
produire si ce produit n’est pas utilisé conformément 
aux recommandations faites par eakin®.
Tout incident grave survenu suite à l’utilisation de ce 
dispositif doit être signalé au fabricant et à l’autorité 
compétente dans le pays d’utilisation. Un incident 
grave est défini comme un incident qui engendre une 
détérioration sérieuse de la santé, pouvant même 
entraîner la mort d’un individu.

FR eakin Cohesive® Stomawrap

Die feuchtigkeitsabsorbierenden eakin Cohesive®

Stomawraps, schützen die peristomale Haut oder 
die Wundumgebung vor der Schädigung durch 
aggressive Körperflüssigkeiten durch die Bildung eines 
schützenden Gels. Durch die hohe beidseitige Haftung 
hält die nachfolgend angebrachte Versorgung sicher 
auf der Haut.
Indikationen
• Abdichtung in der Stomaversorgung.
• Zur Abdichtung von Fisteln und Wunden.
• Füllmaterial bei unebener Haut.
Verwendungszweck
Für Stomapatienten, Personen mit Fisteln oder 
Wunden, medizinisches Fachpersonal und 
Pflegepersonal.
Gebrauchsanweisung:
Anbringen
1. Nehmen Sie den eakin Cohesive®  Stomawrap aus seiner 

Verpackung.
2. Stellen Sie sicher, dass die Haut im Anwendungsbereich 

sauber, trocken und frei von Rückständen (Fett, Creme) ist.
3. Wärmen Sie den eakin Cohesive®  Stomawrap für 20-30 

Sekunden zwischen Ihren Händen auf, bevor sie die 
Schutzfolien entfernen. Formen Sie den eakin Cohesive® 
Stomawrap vorsichtig nach Bedarf, um ihn an den 

Anwendungsbereich anzupassen. Durch den Einschnitt ist 
der eakin Cohesive® Stomawrap leichter an grosse, ovale 
und unregelmässig geformte Stomata anzupassen.

4. Mit leichtem Druck auf die Haut aufbringen und  
kurz an Ort und Stelle anhalten, bis der eakin Cohesive® 
Stomawrap sicher haftet. Modellieren Sie den eakin 
Cohesive® Stomawrap  so, dass er genau am Stoma 
oder Wundrand anliegt.

5. Überlappen Sie die beiden Enden des Produkts  und  
um maximalen Hautschutz zu gewährleisten, sollte  
der eakin Cohesive® Stomawrap so angebracht sein, 
dass keine Haut mehr zwischen Ring und Stoma zu 
sehen ist.

6. Bringen Sie jede Versorgung direkt auf dem eakin 
Cohesive® Stomawrap an. Mit sanftem Druck anhalten, 
bis diese an dem eakin Cohesive® Stomawrap und der  
umgebenden Haut sicher haftet.

Entfernen
Entfernen Sie vorsichtig die Versorgung von der Haut. 
Entfernen Sie den eakin Cohesive® Stomawrap, indem 
Sie ihn vorsichtig von der Aussenkante abziehen 
und aufrollen. Wischen Sie die Haut sanft ab, um 
sicherzustellen, dass sie sauber und trocken ist. Ein 
medizinischer Pflasterentferner kann verwendet 
werden, um Rückstände von der Haut zu entfernen.
Entsorgung
Nach dem Entfernen gemäss den örtlichen 
Bestimmungen entsorgen.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen
Wenden Sie sich vor der Anwendung an einen 
Arzt, wenn Sie Hautirritationen, Rötungen oder 
Beschwerden im Anwendungsbereich haben. Beim 
Auftreten dieser Symptome während der Anwendung 
stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie einen 
Arzt auf. Nicht auf verletzte Haut oder offene Wunden 
auftragen. 

Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts 
kann aufgrund des Kontanimationsrisikos und einer 
Beeinträchtigung der Produktfunktion zu einer 
Schädigung des Benutzers führen.

Sonstige Informationen
Flach im Karton bei Raumtemperatur zwischen 10 ° 
und 30 ° Celsius lagern. Nicht kühlen.

eakin® übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder
andere Schäden, welche durch Missachtung, der 
aktuellen Empfehlungen von eakin® entstehen.

Jeder schwere Vorfall, der im Zusammenhang mit dem 
Einsatz dieser Anwendung auftritt, sollte dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Landes, in dem 
es verwendet wird, gemeldet werden. Ein schwerer 
Vorfall besteht dann, wenn eine schwerwiegende 
Verschlechterung der Gesundheit auftritt oder falls ein 
Todesfall eintritt.

DE eakin Cohesive® stomawrap

eakin Cohesive® stomawrap is een 
vochtabsorberende huidbeschermer. Beschermt 
peristomale- en omliggende huid rondom de wond 
tegen aanvallen van agressieve lichaamsvloeistoffen 
door het creëren van een beschermende gel. Een 
hoge hechtkracht aan beide zijden zorgt ervoor 
dat elk volgend systeem stevig op zijn plaats op het 
lichaam wordt gehouden.

Beoogd gebruik
• Stoma.
• Huidbescherming  rond fistels en wonden.
• Ter egalisatie van ongelijke huid(oppervlak).
Ontwikkeld voor:
Voor stomadragers, zorgprofessionals en verzorgers 
van fistels en wonden.
Gebruiksinstructie
Aanbrengen
1. Haal de pastaring uit de verpakking. 
2. Zorg dat het toepassingsgebied schoon, droog en  

vrij van vet- en crèmesporen is.
3. Verwarm de pastaring gedurende 20-30 seconden 

in uw handen voordat u de beschermende filmlaag  
verwijdert. Rek de eakin Cohesive® stomawrap 
uit zoals benodigd om het toepassingsgebied 

te bedekken. eakin Cohesive® stomawrap is 
voorgeknipt, waardoor het makkelijker rond grote, 
ovale en onregelmatig gevormde stoma’s past.

4. Breng de pastaring met lichte druk aan op de  
huid en houd korte tijd in positie zodat de eakin  
Cohesive® stomawrap veilig hecht. Kneed de eakin  
Cohesive® stomawrap naar de basis van de stoma  
of de rand van de wond. 

5. Overlap de twee uiteinden van het product en zorg  
voor een goede, volledige aansluiting rond het  
stoma om maximale huidbescherming te bieden. 

6. Plaats een andere (product)toepassing direct op  
het oppervlak van de eakin Cohesive® stomawrap.  
Houd deze met lichte druk op zijn plaats tot het  
goed vastzit aan de eakin Cohesive® stomawrap en  
de omliggende huid.

Verwijderen
Verwijder een toepassing voorzichtig van het lichaam.
Verwijder de eakin Cohesive® stomawrap door 
voorzichtig af te pellen en te rollen vanaf de 
buitenrand. Veeg voorzichtig de huid schoon en 
droog. Om achterblijvende deeltjes eakin Cohesive® 
stomawrap te verwijderen van de huid kan gebruik 
gemaakt worden van een kleeflaagverwijderaar.
Afvalverwijdering
Verwijdering van afval in overeenstemming met lokale 
richtlijnen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Raadpleeg een zorgprofessional als u huidirritatie, 
roodheid of ongemak ervaart voorafgaand aan 
productgebruik. Raadpleeg een zorgprofessional en 
staak het productgebruik indien u na aanbrengen 
huidirritatie, roodheid of ongemak ervaart. Niet
aanbrengen op kapotte huid of open wonden.

Niet hergebruiken. Hergebruik van een 
wegwerpproduct kan schade toebrengen aan 
de gebruiker door het risico van contaminatie en 
verstoring van de productfunctie.

Overige informatie
Bewaren in de productverpakking bij een 
kamertemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Niet koelen.

eakin® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
verwondingen of andere schade door gebruik van 
dit product dat in strijd is met de aanbevelingen van  
eakin®.

Ernstige ongevallen als gevolg van het gebruik van 
deze toepassing moeten gemeld worden aan de 
fabrikant en de bevoegde instantie in het land van 
gebruik. Een ernstig ongeval is een ongeval dat 
de dood of een ernstige achteruitgang van de 
gezondheid van de patiënt tot gevolg heeft.

NL
eakin Cohesive® stomawrap

eakin Cohesive® stomawrap hudskyddsringar är
absorberande hudskydd som skyddar huden runt
stomin eller sår från skadliga vätskor genom att skapa
en skyddande gel. Hög vidhäftningsförmåga på båda
sidor säkerställer att alla efterföljande applikationer
hålls säkert på plats på kroppen.

Avsedd användning
• Tätning runt en stomi.
• Tätningsmedel runt fistlar och sår.
• För utjämning av ojämn hud.

Avsedd för:
För personer med stomi, individer som hanterar fistlar 
eller sår, vårdpersonal och vårdgivare.

Användarinstruktioner
Applicering
1. Tag ur produkten ur förpackningen. 
2. Se till att appliceringsområdet är rent, torrt och fritt  
 från spår av fetter och krämer.
3. Värm produkten mellan händerna i 20-30   
 sekunder tills den har mjuknat innan skyddspappret  
 dras av. Sträck försiktigt eakin Cohesive®   
 stomawrap hudskyddsringar efter behov för  
 att passa appliceringsområdet. eakin Cohesive®  
 stomawrap är förskuren, vilket gör den lättare att  

 passa runt stora, ovala eller oregelbundet formade  
 stomier.
4. Placera på huden och pressa den försiktigt på plats  
 en stund till dess att eakin Cohesive® stomawrap  
 sitter säkert. Forma eakin Cohesive® stomawrap  
 hudskyddsringar mot basen av stomin eller kanten  
 på såret.
5. Överlappa de två ändarna av produkten och  
 försäkra dig om att den sitter så att den håller tätt  
 utan glapp mot stomin för att säkerställa maximalt  
 skydd. 
6. Placera eventuella applikationer direkt på eakin  
 Cohesive® stomawrap hudskyddsringar. Håll  
 på plats med ett försiktigt tryck tills det sitter  
 fast ordentligt på eakin Cohesive® stomawrap  
 hudskyddsringar och den omgivande huden.

Borttagning
Avlägsna försiktigt alla applikationer från huden.
Avlägsna eakin Cohesive® stomawrap genom att 
försiktigt skala och rulla från ytterkanten. Torka huden 
försiktigt så att den blir torr och ren. 

En medicinsk häftborttagare kan användas för att ta 
bort rester från huden.

Kassering
Kassering av avfall ska ske i enlighet med lokala 
bestämmelser.

Varningar
Kontakta vårdpersonal om du har hudirritation, 
rodnad eller obehag inom applikationsområdet 
innan användning. Om du under användning 
upplever hudirritation, rodnad eller obehag inom 
applikationsområdet, avbryt behandlingen och 
kontakta vårdpersonal. Applicera ej på irriterad hud 
eller öppna sår.

Återanvänd ej. Återanvändning av en 
engångsprodukt kan potentiellt skada användaren 
på grund av risken för kontaminering och försämrad 
produktfunktion.

Övrig information
Förvaras liggande i kartongen i rumstemperatur mellan 
10 ° C och 30 ° C. Förvara ej i kylskåp.

eakin® ansvarar inte för skada eller annan åkomma 
som kan uppstå om denna produkt används 
på ett sätt som strider mot eakin®’s nuvarande 
rekommendationer.

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med
användning av denna enhet ska rapporteras till 
tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land 
där användningen sker. En allvarlig incident är en som 
involverar patientens död eller allvarlig försämring av 
hälsotillstånd.

SE
eakin Cohesive® seals

eakin Cohesive® stomawrap tætningsringe er 
fugtabsorberende hudbeskyttende ringe, som 
beskytter huden omkring en stomi eller et sår imod 
hudbeskadigende og aggressive kropsvæsker ved at 
danne en beskyttende gel. Høj klæbeevne på begge 
sider sikrer, at påsætning af ethvert efterfølgende 
produkt, holdes sikkert på plads på kroppen.
Anvendelsesformål
• Som tætning/forsegling omkring en stomi
• Et tætningsmiddel omkring fistler og sår
• Til udligning af ujævn hud.
Anvendes af:
Til stomiopererede og sundhedsfagligt personale, der 
håndterer fistler eller sår.
Brugsanvisning:
Påsætning
1. Tag tætningsringen ud af indpakningen
2. Sørg for, at hudområdet hvor ringen skal sættes på,  
 er rent, tørt og fri for olie- eller creme rester.
3. Varm tætningsringen mellem dine hænder i ca.  
 20 – 30 sekunder indtil den bliver blød før du fjerner  
 beskyttelses filmen. Stræk og form  eakin Cohesive®   
 stomawrap efter behov for at tilpasse den til  
 området hvor den skal påsættes. eakin Cohesive®  
 stomawrap er forskåret i c form, hvilket letteregør  

 tilpasning af ringe rundt omkring store, ovale eller  
 uregelmæssigt formede stomier
4. Placér ringen på huden med et let tryk og sørg for  
 at holde ringen på plads i kort tid, indtil eakin  
 Cohesive® stomawrap-tætningsring sidder sikkert.  
 Form og modellér eakin Cohesive® stomawrap- 
 tætningsring rundt op langs kanten af stomien eller 
 omkring kanten af såret.
5. Overlap de to ender af produktet en sørg for at  
 ringen sidder tæt uden mellemrum/gab omkring  
 stomiens bund for at give en maximal hud   
 beskyttelse. 
6. Anbring herefter stomi- eller opsamlingspose direkte 

på eakin Cohesive® stomawrap-tætningsringens 
overflade. Pres herefter tætningsring og pose 
sammen med et let tryk, indtil det klæber sikkert 
sammen med eakin Cohesive® stomawrap-
tætningsring og den omkringliggende hud.

Fjernelse
Fjern forsigtigt stomi- eller opsamlingspose fra huden. 
Fjern eakin Cohesive® stomawrap-tætningsring ved 
forsigtigt at skrælle og rulle materialet væk fra den 
yderste kant. Tør forsigtigt af for at sikre, at huden er 
ren og tør. En medicinsk klæbefjerner kan anvendes 
til at fjerne eakin Cohesive® stomawrap klæberester 
fra huden.

Bortskaffelse

Bortskaf affaldsprodukter i henhold til de lokale retningslinjer.
Advarsler
Kontakt sundhedsfagligt personale inden brug hvis du 
har hudirritation, rødme eller ubehag i hudområdet 
omkring din stomi. Hvis du under brug oplever nogle af 
ovennævnte symptomer, skal du ophøre med brugen 
af ringen og kontakte sundhedsfagligt personale. Påsæt 
ikke tætningsringen på ødelagt hud eller på åbne sår.
Genbrug af et engangsprodukt, kan forårsage skade 
på brugeren pga. risiko for smitte og forringelse af 
produktets funktion.
Andre oplysninger
Opbevares fladt i æsken ved stuetemperatur mellem 
10° og 30° Celsius. Må ikke opbevares i køleskab.
eakin® påtager sig intet ansvar for personskade 
eller andet tab, der kan opstå, hvis dette produkt 
bruges på en måde, der strider mod eakin®’s aktuelle 
anbefalinger.
Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse 
med brugen af dette produkt, skal rapporteres til 
producenten og den kompetente myndighed i det 
land, hvor det anvendes. En alvorlig hændelse er en, 
der involverer alvorlig forringelse af helbredet eller 
patientens død.

DK
eakin Cohesive® stomawrap

eakin Cohesive® stomawrap è un sigillante 
protettivo che assorbe l’umidità e protegge la pelle 
peristomale e perilesionale dall’attacco dannoso dei 
fluidi corporei aggressivi creando un gel protettivo. 
Una notevole aderenza su ambo i lati garantisce che 
applicazioni successive rimangano nella corretta 
posizione.
Destinazione d’uso
• Un sigillante per stoma
• Agente sigillante intorno a fistole e ferite.
• Un rivestimento esterno su cute irregolare
Utenti previsti
Per soggetti stomizzati, persone che trattano fistole o 
ferite, professionisti sanitari e assistenti.
Istruzioni d’uso:
Applicazione
1. Rimuovere l’imballaggio esterno del sigillante.
2. Assicurarsi che l’area interessata per l’applicazione  

sia pulita, asciutta e che non presenti tracce di  
lubrificante o crema.

3. Riscaldare il sigillante con le mani per 20–30  
secondi fino a che non diventi malleabile prima di 
rimuovere i dischi protettivi. Distendere  
delicatamente eakin Cohesive® stomawrap di  
modo che si adatti all’area di applicazione.  

eakin Cohesive® stomawrap è pretagliato per poter  
facilitare la copertura di stomi larghi, ovali o dalla  
forma irregolare.

4. Applicare alla pelle esercitando una leggera  
pressione e tenerlo fermo per un breve momento,  
finché eakin Cohesive® stomawrap non risulti ben  
fissato. Modellare il sigillante eakin Cohesive®  
stomawrap spingendo verso la base dello stoma o  
intorno agli angoli della ferita. 

5. Sovrapporre i due estremi del prodotto e garantire  
una stretta aderenza senza pieghe intorno alla  
base dello stoma affinché la pelle sia protetta al meglio. 

6. Posizionare qualsiasi dispositivo direttamente sulla  
superficie del sigillante eakin Cohesive® stomawrap,  
esercitare una leggera pressione fino a quando  
il dispositivo non risulti perfettamente fissato al  
sigillante eakin Cohesive® stomawrap ed alla cute  
circostante.

Rimozione
Rimuovere delicatamente ogni dispositivo dal corpo. 
Rimuovere eakin Cohesive® stomawrap staccandolo
delicatamente partendo dall’angolo più esterno. 
Strofinare delicatamente per assicurarsi che la pelle 
sia pulita e asciutta. È possibile utilizzare un solvente 
per adesivi per uso medicale per rimuovere residui dal 
corpo o dal dispositivo.
Smaltimento

Smaltire i prodotti seguendo le linee guida locali.
Avvertenze e precauzioni
Consultare personale qualificato in caso di presenza 
di rossori, irritazioni o sensazioni di fastidio nella 
zona interessata prima dell’utilizzo del prodotto. Se 
applicando il prodotto si dovesse manifestare uno 
di questi sintomi, sospenderne l’uso e consultare 
personale qualificato. Non applicare su cute 
danneggiata o ferite aperte.
Il riutilizzo di prodotti monouso potrebbe causare 
potenziali danni all’utente, causando il rischio di 
contaminazione e compromissione delle funzioni del 
prodotto.
Ulteriori informazioni
Conservare nella confezione ad una temperatura 
compresa tra i 10 e i 30 °C.
Non raffreddare. eakin® declina qualsiasi 
responsabilità per qualsiasi danno o altra perdita 
che potrebbero verificarsi a seguito di un utilizzo non 
corretto.
Eventuali gravi incidenti verificatisi mentre si utilizza 
il prodotto devono essere comunicati alla casa 
produttrice ed alle autorità competenti presenti nel 
paese in cui il dispositivo viene utilizzato. Un grave 
incidente può mettere a rischio la salute o la vita del 
paziente.
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eakin Cohesive® stomawrap-tiivisteet ovat 
kosteutta imeviä tiivisterenkaita, jotka suojaavat 
avanteen tai haavan ympärysihoa haitallisilta eritteiltä 
muodostamalla suojaavan geelin. Tahmainen 
pinta molemmilla puolilla pitää huolen, että muut 
lääkinnälliset laitteet pysyvät varmasti paikallaan 
keholla.

Käyttötarkoitus
• Tiiviste avanteen ympärille
• Tiivisteenä fistelin ja haavojen ympärillä
• Tiiviste epätasaiselle iholle
Tuotteen voi asettaa
Avanteita varten, henkilöille, jotka hoitavat fisteleitä tai 
haavoja, terveydenhuollon ammattilaisille ja hoitajille.

Käyttöohjeet
Asettaminen
1. Poista tiiviste pakkauksesta.
2. Varmista, että asetusalue on puhdas ja kuiva eikä  

siinä ole rasvan tai voiteiden jäämiä.
3. Lämmitä tiivistettä 20–30 sekunnin ajan käsiesi  

välissä, kunnes se pehmenee, ja irrota suojalevyt.  
Venytä eakin Cohesive® stomawrap-tiivistettä  
varovasti niin, että se sopii asetusalueelle. eakin  

Cohesive® stomawrap on valmiiksi leikattu, jotta se  
on helpompi sovittaa paikoilleen suurien, soikeiden  
tai epätavallisen muotoisten avanteiden ympärille.

4. Aseta tiiviste iholle hellästi painaen ja pitele sitä  
hetki paikallaan, kunnes eakin Cohesive® stomawrap 
on kiinnittynyt pitävästi. Muotoile tiiviste kohti avanteen 
kantaa tai haavan.

5. Laita tuotteen päät päällekkäin ja varmista  
optimaalinen ihonsuoja tarkistamalla, ettei   
avanteen ympärille jää tyhjää tilaa. 

6. Aseta muut mahdolliset laitteet suoraan eakin  
Cohesive® stomawrap-tiivisteen päälle. Paina  
laitetta hellästi paikalleen, kunnes se on kiinnittynyt  
pitävästi eakin Cohesive® stomawrap-tiivisteeseen ja  
sitä ympäröivälle iholle.

Irrottaminen
Irrota muut mahdolliset laitteet varovasti keholta.
Irrota eakin Cohesive® stomawrap varovasti kuorimalla 
ja rullaamalla ulkoreunasta aloittaen. Pyyhi hellästi ja
varmista että iho on puhdas ja kuiva.
Lääketieteellistä liima- ja teippijäämien poistoainetta 
voidaan käyttää poistamaan mahdolliset tiivisteen 
jäämät.

Tuotteen hävittäminen
Hävitä käytetyt tuotteet paikallisia säännöksiä noudattaen.

Varoitukset ja huomautukset
Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, 
jos asetusalueella ilmenee ihoärsytystä, punoitusta 
tai epämukavuuden tunnetta ennen tuotteen 
käyttöönottoa. Jos jokin näistä oireista ilmenee 
käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö ja ota 
yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Älä käytä 
rikkoutuneella iholla tai avohaavoilla.

Ei saa käyttää uudelleen. Kertakäyttöisen tuotteen 
uudelleen. käyttäminen saattaa vahingoittaa 
käyttäjää, koska tuote voi olla kontaminoitunut tai sen 
toiminta heikentynyt.

Muut tiedot
Säilytä vaakatasossa pakkauksessa 10–30 °C:n 
huoneenlämmössä. Älä laita jääkaappiin.

eakin® ei vastaa vahingoista tai muista menetyksistä, 
joita voi syntyä, jos tätä tuotetta käytetään eakin®  
nykyisten suositusten vastaisella tavalla.

Kaikki vakavat tämän tuotteen käyttöön liittyvät 
tapaukset tulee ilmoittaa valmistajalle ja käyttömaan 
viranomaiselle. Vakava tapaus tarkoittaa 
kuolemantapausta tai vakavaa potilaan
terveydentilan heikentymistä.
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eakin Cohesive® stomawrap is a moisture 
absorbing skin protecting seal which protects 
peristomal or periwound skin from harmful attack 
by aggressive body fluids by creating a protective 
gel. High tackiness on both sides ensures that any 
subsequent appliance is held securely in position on 
the body.

Intended use 
• An ostomy seal
• A sealing agent around fistula and wounds.
• An external packing agent on uneven skin

Intended users
For ostomates, individuals managing fistulae or 
wounds, healthcare professionals and caregivers.

Instructions for use
Application
1. Remove the seal from its outer package.
2. Ensure that the area for application is clean, dry  
 and free from traces of grease or cream. 
3. Warm the seal in your hands for 20 – 30 seconds  
 until soft before removing the protective discs.  
 Gently stretch the eakin Cohesive® stomawrap as  

 required to fit the application site. eakin Cohesive®  
 stomawrap is pre-cut, making it easier to fit  
 around large, oval or irregular-shape stomas.
4. Apply to the skin with gentle pressure and hold in  
 place until the eakin Cohesive® stomawrap is  
 secure on the skin. Mould the seal towards the  
 base of the stoma or the edge of the wound. 
5. Overlap the two ends of the product and ensure a  
 snug fit, with no gaps around the base of   
 the stoma, to provide maximum skin protection.
6. Place any appliance directly onto the surface of  
 the eakin Cohesive® stomawrap. Hold in place with  
 gentle pressure until securely attached to the seal  
 and the surrounding skin. 

Removal
Gently remove any appliance from the body.
Remove the eakin Cohesive® stomawrap by carefully 
peeling and rolling from the outer edge. Wipe gently 
to ensure the skin is clean and dry. A medical adhesive 
remover can be used if necessary.

Disposal 
Dispose of waste products in accordance with local 
guidelines.

Warnings and cautions
Consult a healthcare professional if you have any skin 
irritation, redness or discomfort in the area of product 
application prior to use. If during use you experience 
any of these symptoms, discontinue use and consult a 
healthcare professional. Do not apply to broken skin or 
open wounds. 

Do not re-use. Re-use of a single use product 
may cause harm to the user due to the risk of 
contamination and impairment in product function.

Other information 
Store flat in the carton at room temperature between 
10° and 30° Celsius. Do not refrigerate. 

eakin® accepts no liability for any injury or other loss 
that may arise if this product is used in a manner 
contrary to eakin®’s current recommendations. 

Any serious incident encountered in relation to the use 
of this device should be reported to the manufacturer 
and the competent authority in the country of use. A 
serious incident is one involving serious deterioration in 
health or patient death.

eakin Cohesive®
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eakin Cohesive® tetningsring er 
fuktighetsabsorberende hudbeskyttende tetningsring 
som beskytter peristomal hud eller hud med 
perisår hud mot skadelige angrep av aggressive 
kroppsvæsker Ved å legge en beskyttende hinne på 
huden. Høy klebrighet på begge sider sikrer at ethvert 
etterfølgende produkt holdes sikkert på plass på 
kroppen.

Tiltenkt bruk
• En stomitetning.
• Et tetningsmiddel rundt fistel og sår.
• Til utjevning av ujevn hud.

Anbefalt brukt
For stomiater, personer som behandler fistler eller sår, 
helsepersonell og omsorgspersoner.l.

Bruksanvisning: 
Påføring
1. Fjern forseglingen fra ytre emballasje. 
2. Pass på at påføringsområdet er rent, tørt og fritt for  
 rester etter fett eller kremer.
3. Varm tetningsringen i hendene i 20 - 30 sekunder til  
 den er myk før du tar av beskyttelsesplatene. Strekk  
 eakin Cohesive® tetningsring forsiktig etter behov  
 for tilpasning på applikasjonsstedet. Den kan også  

 klippes og sammenføyes som ønsket for å tilpasse  
 mer problematiske områder.
4. Påfør på huden med et lett press og hold på  
 plass et øyeblikk til  eakin Cohesive® tetningsring 
 er godt festet. Forme eakin Cohesive® tetningsringen  
 mot bunnen av stomien eller kanten av såret.
5. Sørg for en tettsittende passform uten hull rundt  
 bunnen av stomien for å gi maksimal hudbeskyttelse
6. Plasser stomi- eller oppsamlingspose direkte over 

eakin Cohesive® tetningsring. Hold på plass med 
et lett trykk til det er godt feste mellom eakin 
Cohesive® tetningsring og hud.

Fjerning
Løft produktet forsiktig vekk fra kroppen. Fjern eakin 
Cohesive® tetningsring ved å varsomt trekke av og 
rulle fra ytterkanten. Tørk forsiktig for å være sikker på 
at huden er ren og tørr. En medisinsk limfjerner kan 
benyttes til å fjerne eakin Cohesive® tetningsring fra 
kroppen.

Avhending
Avhend avfallsstoffer i samsvar med lokale retningslinjer.

Advarsler og forsiktighetsregler
Kontakt helsepersonell hvis det finnes hudirritasjon, 
rødhet eller ubehag i området for produktpåføring før 
bruk. Hvis eventuelle av disse symptomene skulle være 
til stede, avslutt bruken og kontakt helsepersonell.

Ikke bruk på ødelagt hud eller åpne sår.

Gjenbruk av et engangsprodukt kan medføre potensiell 
skade på brukeren grunnet risiko for forurensning og 
svekkelse av produktets anvendelighet.

Annen informasjon
Oppbevares flatt i egen emballasje ved værelses-
temperatur mellom 10 ° and 30 °Celsius. Skal ikke kjøles.

eakin® påtar seg intet ansvar for personskade eller annet 
tap som kan oppstå hvis dette produktet brukes på feil 
måte og i strid med eakin®  gjeldende anbefalinger.

Eventuelle alvorlige hendelser som måtte oppstå 
i forbindelse med bruken av dette produktet skal 
rapporteres til produsenten og den kompetente 
myndigheten i det landet hvor produktet brukes. En 
alvorlig hendelse er en som involverer seriøs forverring av 
helsen eller at pasientens dør.
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eakin Cohesive® stomawrap je vlhkost absorbující, 
pokožku chránící kroužek, který chrání peristomální 
pokožku nebo pokožku v okolí rány před škodlivým 
působením agresivních tělních tekutin tvorbou 
ochranného gelu. Vysoká lepivost na obou stranách 
zajišťuje, že jakákoli další pomůcka drží v příslušné poloze 
bezpečně na těle.
Určené použití
• Stomický kroužek.
• Těsnící materiál kolem píštělí a ran.
• Vnější výplň na nerovné kůži.

Uživatelé
Pro stomiky, jednotlivce zabývající se léčbou píštělí nebo 
ran, zdravotníky a pečovatele.
Návod k použití: 
Aplikace
1. Vyjměte kroužek z vnějšího obalu. 
2. Zajistěte, aby místo aplikace bylo čisté, suché a  
 zbavené mastnoty nebo krému.
3. Kroužek zahřejte v dlaních na 20–30 sekund, dokud  
 nezměkne před sejmutím ochrany povrchu. Jemně  
 natáhněte eakin Cohesive® stomawrap podle  
 potřeby, aby se přizpůsobil místu aplikace. eakin  
 Cohesive® stomawrap je předem vystřižený, což  
 usnadňuje přizpůsobení kolem velkých, oválných  

 nebo nepravidelně tvarovaných stomií
4. Aplikujte na pokožku jemným tlakem a přidržte  
 krátce na místě, dokud eakin Cohesive® stomawrap  
 bezpečně nedrží.  Natvarujte kroužky eakin  
 Cohesive® stomawrap  na místě použití (kolem  
 stomie nebo okrajů rány.).
5. Pro dokonalou ochranu pokožky překryjte oba  
 konce produktu. Zajistěte těsné přilnutí bez mezer  
 kolem spodní části stomie, aby byla zajištěna  
 maximální ochrana kůže. 
6. Jakoukoli pomůcku umístěte přímo na povrch  
 kroužku. Držte na místě jemným tlakem, dokud  
 bezpečně nedrží ke kroužku a okolní kůži.
Odstranění
Opatrně sejměte pomůcku z těla. eakin Cohesive® 
stomawrap odstraňte opatrným odlupováním a 
odbalováním z vnějšího okraje. Jemně otřete pro 
dosažení čisté a suché pokožky. 

K odstranění zbytků z těla nebo přístroje lze použít 
medicínský odstraňovač adheziv.
Likvidace
Odpadní produkt zlikvidujte v souladu s místními směrnicemi.
Varování a upozornění
Poraďte se se zdravotníkem, máte-li podrážděnou či 
zarudlou pokožku nebo nepříjemné pocity v oblasti 
použití již před aplikací. Pokud během používání máte 

některý z těchto příznaků, přestaňte jej používat a 
poraďte se s lékařem. Nepoužívejte na poškozenou kůži 
či otevřenou ránu. Opakované použití výrobku na jedno 
použití může potenciálně poškodit uživatele z důvodu 
rizika kontaminace a zhoršení funkce produktu.

Další informace
Skladujte naplocho v krabičce při pokojové teplotě mezi 
10 a 30° Celsia. Chraňte před chladem.

Společnost eakin®  nepřebírá žádnou odpovědnost za 
zranění nebo jiné ztráty, které mohou vzniknout, pokud 
bude tento produkt používán způsobem, který je v 
rozporu s aktuálními doporučeními společnosti eakin®.

Jakýkoliv závažný incident, který se vyskytne v souvislosti s 
používáním tohoto výrobku, by měl být nahlášen výrobci 
a příslušnému orgánu v zemi použití. Závažný incident 
je takový, který má za následek vážné zhoršení zdraví 
nebo smrt pacienta.
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Uszczelki eakin Cohesive® stomawrap to 
pochłaniające wilgoć uszczelki ochronne skórę wokół 
stomii lub rany przed szkodliwym atakiem agresywnych 
płynów ustrojowych tworząc żel ochronny. Wysoka 
lepkość po obu stronach zapewnia, że każde kolejne 
urządzenie jest bezpiecznie utrzymywane w pozycji 
na ciele.
Przeznaczenie
• Uszczelnienie stomii.
• Środek uszczelniający wokół przetok i ran.
• Zewnętrzny środek do pakowania na nierównej  
 skórze.
Docelowi użytkownicy
Dla ostomatyków, osób opatrujących przetoki lub 
rany, pracowników służby zdrowia i opiekunów.
Instrukcja obsługi: Zastosowanie
1. Zdjąć plombę z zewnętrznego opakowania.
2. Upewnić się, że obszar przeznaczony do aplikacji  

jest czysty, suchy i wolny od śladów tłuszczu lub kremu.
3. Przed zdjęciem ochronnych dysków należy  

ogrzać uszczelkę w rękach przez 20 - 30 sekund  
do miękkości. Delikatnie rozciągnij eakin   
Cohesive® stomawrap w zależności od potrzeb, 
aby dopasować ją do miejsca aplikacji. eakin  
Cohesive® stomawrap jest wstępnie wycięta,  

dzięki czemu łatwiej dopasowuje się do dużych,  
owalnych lub nieregularnych w kształcie stomii.

4. Nałóż na skórę z delikatnym uciskiem i przytrzymaj  
przez krótki czas, aż eakin Cohesive® stomawrap  
zostanie pewnie zamocowana.  Uformować uszczelkę 
eakin Cohesive® stomawrap w kierunku podstawy 
stomii lub krawędzi rany lub.

5. Nałożyć na siebie dwa końce produktu, w celu  
uzyskania kompletnej ochrony skóry. Upewnij się,  
że wokół podstawy stomii nie ma żadnych szczelin, 
aby zapewnić maksymalną ochronę skóry. 

6. Umieścić dowolne urządzenie bezpośrednio na  
powierzchni uszczelki eakin Cohesive® stomawrap.  
Przytrzymać w miejscu z delikatnym naciskiem aż do 
uzyskania pewnego przymocowania do  uszczelki 
eakin Cohesive® stomawrap i otaczającej  ją skóry.

Usunięcie
Delikatnie wyjąć jakiekolwiek urządzenie z ciała. 
Usunąć eakin Cohesive® stomawrap poprzez ostrożne 
odklejanie i zwijanie od zewnętrznej krawędzi. Wytrzeć
delikatnie, aby skóra była czysta i sucha. Do usuwania
pozostałości z ciała lub urządzenia można użyć
medycznego zmywacza kleju.

Utylizacja
Zużyte produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi 
wytycznymi.
Ostrzeżenia i uwagi

Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz podrażnienie skóry,
zaczerwienienie lub dyskomfort w obszarze 
stosowania produktu przed zastosowaniem. Jeśli 
podczas stosowania produktu wystąpią jakiekolwiek 
z tych objawów, należy przerwać jego stosowanie i 
skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.Nie 
nakładaj na uszkodzoną skórę lub otwarte rany.
Ponowne użycie produktu jednorazowego użytku 
może potencjalnie zaszkodzić użytkownikowi z powodu 
wystąpienia ryzyka zakażenia oraz nieprawidłowej 
funkcji produktu.
Pozostałe informacje
Przechowywać płasko w kartonie w temperaturze 
pokojowej między 10° a 30° Celsjusza. Nie chłodzić.
eakin® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek obrażenia ciała lub inne straty, które 
mogą powstać w przypadku użycia tego produktu w 
sposób sprzeczny z aktualnymi zaleceniami eakin®.
Każdy poważny incydent napotkany w związku 
z użytkowaniem tego urządzenia powinien być 
zgłoszony do producenta i właściwego organu w 
kraju użytkowania. Za poważny incydent uważa 
się poważne pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć 
pacjenta.

PL eakin Cohesive® stomawrap

eakin Cohesive® stomawrap tesnila so vlago 
vpojna zaščitna tesnila, ki varujejo peristomalno 
kožo ali kožo ob rani pred škodljivimi vplivi napadov 
telesnih tekočin, tako da ustvarijo zaščitni gel. Obe 
strani tesnila sta dobro lepljivi, kar omogoča, da so vsi 
pripomočki varno pritrjeni na telo.
Predvidena uporaba
• tesnilo za stomo,
• tesnilno sredstvo okoli fistule in ran
• zunanje sredstvo za izravnavo neravnih površin          

na koži.
Predvideni uporabniki
Za bolnike s stomo, posameznike, ki oskrbujejo fistule ali 
rane, za zdravstvene delavce in oskrbovalce.
Navodila za uporabo:
Namestitev
1. Vzemite tesnilo iz zunanje ovojnine.
2. Poskrbite, da je koža na predelu uporabe čista,  
 suha, brez sledi mazil ali krem.
3. Tesnilo grejte z dlanmi 20–30 sekund, da se zmehča,  
 nato pa odstranite zaščitne diske. Tesnilo eakin  
 Cohesive® stomawrap nežno raztegnite toliko, kot je  
 treba, da se prilega mestu uporabe. Tesnila so že  

 prerezana, da se lažje prilagodijo velikim in ovalnim  
 stomam ali stomam nepravilne oblike.
4. Tesnilo eakin Cohesive® stomawrap® nanesite na  
 kožo z nežnim pritiskom in ga za kratek čas držite  
 na mestu, da bo dobro pričvrščeno. Tesnilo eakin  
 Cohesive® stomawrap oblikujte tako, da se prilega  
 stomi ali robu rane.
5. Prekrijte konca izdelka, da popolnoma zaščitite  
 kožo.  Poskrbite, da se bo tesnilo dobro prilegalo 
 in da okrog stome ne bo vrzeli, tako da bo koža  
 čimbolj zaščitena. 
6. Pripomočke namestite neposredno na površino  
 tesnila eakin Cohesive® stomawrap. Pripomoček  
 nežno držite na mestu, dokler ni varno pritrjen na  
 tesnilo eakin Cohesive® stomawrap in kožo.
Odstranjevanje
Pripomoček nežno odstranite s telesa. Tesnilo eakin 
Cohesive® stomawrap odstranite tako, da ga previdno 
odlepite in zvijete od zunanjega roba. Nežno obrišite in 
poskrbite, da je koža čista in suha.
Za odstranjevanje lahko uporabite medicinski 
odstranjevalec lepila, če je potrebno.
Odlaganje odpadkov
Odpadke zavrzite v skladu z lokalno zakonodajo.
Opozorila in previdnostni ukrepi

Posvetujte se z zdravstvenim osebjem, če imate 
iritacijo kože, rdečino (pordelost kože), ali čutite 
nelagodje na mestu, kamor ste nameravali namestiti 
produkt, pred uporabo produkta. Če se med uporabo 
pojavi kateri koli od navedenih simptomov, uporabo 
prekinite in se posvetujte z zdravstvenim delavcem. 
Produkta ne uporabljajte na razpokani koži ali odprtih 
ranah. 
Ni namenjeno ponovni uporabi. Ponovna uporaba 
izdelka za enkratno uporabo lahko škoduje 
uporabnikom zaradi tveganja za okužbo in slabšega 
delovanja izdelka.
Druge informacije
Shranjujte v škatli na ravni površini pri sobni temperaturi 
med 10 in 30 °C. Ne shranjujte v hladilniku.
Družba eakin® ne prevzema odgovornosti za 
poškodbe ali druge izgube, ki se lahko pojavijo, če 
izdelka ne uporabljate v skladu s trenutnimi priporočili 
družbe eakin®. Vsak resen zaplet, ki se zgodi v 
povezavi z uporabo te naprave, je treba sporočiti 
proizvajalcu in pristojnim organom države, v kateri 
se izdelek uporablja. Resen zaplet vključuje resno 
poslabšanje zdravja ali smrt pacienta.
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eakin Cohesive® stomawrap podložak je za 
zaštitu kože koji upija vlagu te štiti peristomalnu kožu 
ili kožu oko rane od štetnog kontakta s agresivnim 
tjelesnim tekućinama stvaranjem zaštitnog sloja gela. 
Izrazita ljepljivost s obiju strana osigurava snažno 
pričvršćivanje pomagala na odgovarajuće mjesto na 
tijelu.

Namjena
• podložak za stomu.
• sredstvo za brtvljenje oko fistule I rana
• vanjsko punilo za izravnavanje neravnina na koži.
Predviđeni korisnici
Za osobe sa stomom, osobe koje skrbe za fistule ili 
rane, zdravstvene radnike i njegovatelje.

Upute za upotrebu:
Primjena
1. Izvadite podložak iz vanjskog pakiranja.
2. Pobrinite se da područje primjene bude čisto, suho i  
 da nema tragova masnoće ili kreme.
3. Zagrijavate podložak između dlanova 20 – 30  
 sekundi dok ne omekša pa uklonite zaštitne  
 diskove. Lagano rastegnite podložak eakin  
 Cohesive® stomawrap kako bi se prilagodio mjestu  

 primjene. Podložak eakin Cohesive® stomawrap  
 unaprijed je izrezan kako bi bolje pristajao oko  
 velikih i ovalnih stoma ili stoma nepravilna oblika.
4. Laganim pritiskom nanesite podložak eakin  
 Cohesive® stomawrap na kožu i kratko držite na  
 mjestu tako da čvrsto prione.  Oblikujte podložak  
 eakin Cohesive® stomawrap u smjeru baze stome ili  
 ruba rane. 
5. Preklopite dva kraja proizvoda za potpunu  
 zaštitu kože. Pobrinite se da dobro prianja i da  
 nema praznina oko baze stome kako bi se osigurala  
 maksimalna zaštita kože. 
6. Postavite pomagalo izravno na površinu podloška  
 eakin Cohesive® stomawrap. Držite nježnim pritiskom  
 dok se snažno ne pričvrsti na podložak eakin  
 Cohesive® stomawrap i okolnu kožu.

Uklanjanje
Nježno odvojite pomagalo od tijela. Uklonite podložak 
eakin Cohesive® stomawrap tako da ga pažljivo
ogulite i odmotate od vanjskog ruba. Nježno obrišite 
kako biste bili sigurni da je koža čista i suha.

Sredstvo za uklanjanje medicinskog ljepila može se 
upotrijebiti za uklanjanje ostataka s tijela ili pomagala.
Odlaganje
Otpadne proizvode odložite u skladu s lokalnim 

smjernicama.
Upozorenja i mjere opreza
Posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom ako 
imate bilo kakvu iritaciju kože, crvenilo ili nelagodu u 
području primjene proizvoda prije upotrebe. Ako vam 
se tijekom upotrebe pojavi bilo koji od tih simptoma, 
prekinite s upotrebom i obratite se liječniku.
Ne primjenjujte na oštećenu kožu ili otvorene rane.

Višekratna upotreba proizvoda za jednokratnu 
upotrebu potencijalno može ugroziti korisnika zbog 
rizika od kontaminacije i gubitka funkcionalnosti 
proizvoda.
Ostale informacije
Skladištiti u polegnutom položaju u kartonskoj kutiji 
na sobnoj temperaturi između10 ° i 30 ° Celzijevih. Ne 
smije se čuvati u hladnjaku.
eakin® ne prihvaća odgovornost ni za kakvu ozljedu 
ili drugi gubitak do kojeg može doći u slučaju da se 
proizvod upotrebljava na način koji nije u skladu s 
aktualnim preporukama tvrtke eakin®.
Bilo kakav ozbiljan incident do kojega dođe u vezi s 
upotrebom ovog uređaja treba prijaviti proizvođaču 
i nadležnom tijelu u zemlji upotrebe. Ozbiljan incident 
onaj je koji podrazumijeva ozbiljno narušavanje 
zdravlja ili smrt pacijenta.
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eakin Cohesive® stomawrap on niiskust imav
nahakaitserõngas, mis kaitseb stoomi- või
haavaümbruse nahka ärritavate kehavedelike
kahjuliku toime eest, luues kaitsva geeli. Mõlema külje 
hea kleepuvus tagab selle, et ükskõik milline kinnitatav 
tarvik püsib kehal kindlalt paigal.

Kasutusotstarve
Võib kasutada:
• stoomirõngana,
• tihendusainena fistulite ja haavade
• välispidise siluva ainena ebatasasel nahal.
Kasutajad
Stoomiga patsientidele, fistulite või haavade hooldajatele, 
tervishoiutöötajatele ja patsientide hooldajatele.

Kasutusjuhised: Paigaldamine
1. Võtke rõngas välispakendist välja.
2. Veenduge, et kasutusala nahk on puhas, kuiv ja  
 vaba salvi- või kreemijääkidest.
3. Enne kaitseketaste eemaldamist soojendage  
 rõngast käte vahel 20…30 sekundit kuni   
 pehmenemiseni. Vajaduse korral venitage eakin  
 Cohesive® stomawrap-i rõngast ettevaatlikult, nii  
 et see sobiks kasutuskohaga. eakin Cohesive®  

 stomawrap rõngal on sisselõige, mis abistab selle  
 paigaldamist suurte, ovaalsete või ebaühtlase  
 kujuga stoomide ümber.
4. Paigaldage eakin Cohesive® stomawrap-i rõngas  
 nahale ja suruge seda ettevaatlikult lühikest  
 aega, kuni see on tugevalt kinnitunud. Vormige  
 eakin Cohesive® stomawrap-i rõngast stoomi aluse,  
 või haava servade.
5. Asetage rõnga servad üksteise peale, et nahk  
 oleks täielikult kaitstud. Naha maksimaalseks  
 kaitsmiseks kontrollige, et rõngas oleks tihedalt  
 paigaldatud ja et stoomi aluse ümber ei oleks  
 tühimikke.
6. Asetage sobiv tarvik otse eakin Cohesive®   
 stomawrap-i rõngale Hoidke seda kerge surve  
 all, kuni see on kindlalt kinnitunud eakin Cohesive®  
 stomawrap-i rõnga ja ümbritseva naha külge.

Eemaldamine
Eemaldage kasutatud tarvik ettevaatlikult kehalt. 
Eemaldage eakin Cohesive® stomawrap rõngas 
koorivate ja rullivate liigutustega ettevaatlikult 
alustades välisservast. Puhastage ettevaatlikult ja 
veenduge, et nahk oleks puhas ja kuiv. Naha või 
tarviku puhastamiseks rõnga jälgedest võib kasutada 
meditsiinilist liimieemaldajat.

Jäätmekäitlus
Kõrvaldage jäätmed vastavalt kohalikele nõuetele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Kui enne toote kasutamist esineb nahaärritus, 
punetus või ebamugavustunne nahal, kus soovitakse 
toodet kasutada, pidage nõu tervishoiutöötajaga. 
Kui teil tekib kasutamise ajal mõni neist 
sümptomeist, lõpetage kasutamine ja pidage nõu 
tervishoiutöötajaga. Ärge kasutage toodet vigastatud 
nahal või lahtistel haavadel.

Ühekordseks kasutamiseks mõeldud toote 
korduvkasutus võib kahjustada kasutajat toote 
saastumise või funktsioonihäire tõttu.

Lisateave
Hoidke rõhtasendis karbis toatemperatuuril 10…30 °C 
juures. Ärge asetage toodet külmkappi.

eakin®  ei võta endale vastutust vigastuste või muu 
kahju eest, mis võivad tekkida, kui toodet kasutatakse 
viisil, mis on vastuolus tootja siin toodud soovitustega.

Kõigist käesoleva tootega seotud tõsistest 
vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja asukohariigi 
pädevale asutusele. Tõsine vahejuhtum on tõsine 
tervise halvenemine või patsiendi surm.
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eakin Cohesive® stomawrap- это 
влагопоглощающие, защищающие кожу 
кольца, которые защищают перистомальную 
или околораневую кожу от вредного воздействия 
агрессивных жидкостей организма путем 
выделения защитного геля. Высокая липкость 
с обеих сторон гарантирует, что любое 
последующее приспособление надежно
удерживается на теле в нужном положении.
Предназначение
• Пластина для стомы.
• Герметик вокруг фистулы и ран
• Внешний упаковочный агент на неровной коже.
Предполагаемые пользователи
Для остоматов, индивидуальных лиц, ухаживающих за 
фистулами или ранами, медицинских работников и 
опекунов.
Инструкция по применению: Применение
1. Снимите пломбу с внешней упаковки. 
2. Убедитесь, что область нанесения чистая, сухая и  

на ней нет следов жира или крема.
3. Перед снятием защитных дисков погрейте  

кольцо в руках в течение 20–30 секунд, пока  
оно не станет мягким. Осторожно растяните  
eakin Cohesive® stomawrap, чтобы кольцо  

соответствовало месту нанесения. eakin 
Cohesive® stomawrap предварительно нарезан,,  
что облегчает его использование вокруг больших,  
овальных или неправильной формы стом

4. Нанесите на кожу легким давлением и   
удерживайте на месте в течение короткого  
времени, пока eakin Cohesive® stomawrap не 
закрепится надежно. Прикрепите eakin Cohesive® 
stomawrap пластину к основанию стомы или 
краю раны. 

5. Перекройте два конца продукта для полной  
защиты кожи. Обеспечьте плотное прилегание и 
отсутствие зазоров вокруг основания стомы,  
чтобы обеспечить максимальную защиту кожи. 

6. Поместите любое приспособление 
непосредственно на поверхность адгезивной 
пластины eakin Cohesive® stomawrap. 
Удерживайте на месте, слегка надавливая, пока 
она не будет надежно прикреплена к пластине 
eakin Cohesive® stomawrap и окружающей коже.

Удаление
Аккуратно удалите все приспособления с тела. 
Снимите eakin Cohesive® stomawrap, аккуратно 
снимая его и сворачивая с внешнего края. 
Осторожно протрите, оставив кожу чистой и сухой. 
Можно использовать специальное медицинское 
средство для удаления остатков клея с кожи или с 
приспособления.

Утилизация
Утилизируйте отходы в соответствии с местными 
правилами.
Предупреждения и меры предосторожности
Обратитесь к врачу, если у вас есть раздражение 
кожи, покраснение или дискомфорт в области 
применения продукта перед его использованием. 
Если во время использования вы испытываете какие-
либо из вышеперечисленных симптомов, прекратите 
использование и обратитесь к врачу. Не наносите на 
поврежденную кожу или открытые раны. Повторное 
использование одноразового продукта может привести 
к причинению вреда пользователю из-за риска 
загрязнения и нарушения функционирования продукта.
Другая информация
Хранить в картонной упаковке при комнатной 
температуре от 10 до 30°C. Не хранить в холодильнике.
Компания eakin® не несет никакой ответственности 
за любые травмы или ущерб, которые могут 
возникнуть, если этот продукт используется способом, 
противоречащим текущим рекомендациям 
компании eakin®.  О любых серьезных инцидентах, 
возникших в связи с использованием этого средства, 
следует сообщать изготовителю и компетентному 
органу в стране использования. Серьезным 
инцидентом является серьезное ухудшение здоровья 
или смерть пациента.
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eakin Cohesive® stomawrap eru rakadrægar 
húðverndandi þéttiumbúðir sem vernda húð umhverfis 
stóma og sár í grennd fyrir skaðlegum líkamsvökvum 
með því að búa til húðverndandi gel. Góð viðloðun á 
báðum hliðum tryggir að umbúðir haldist tryggilega vel 
við stóma, sár eða ójafna húð.

Ætluð notkun
• Stómaþétting.
• Þéttiefni umhverfis fistil og sár.
• þéttiefni á ójafna húð. 

Ætlaðir notendur:
Fyrir einstaklinga með stóma, einstaklinga sem 
meðhöndla fistla eða sár, heilbrigðisstarfsfólk og 
umönnunaraðila.

Notkunarleiðbeiningar:

Ásetning
1. Fjarlægið úr ytri umbúðunum.
2. Gangið úr skugga um að húðin á svæðinu sé hrein  
 þurr og laus við leifar af kremi/fitu.
3. Hitaðu þéttinguna í höndunum í 20 - 30   
 sekúndur þar til hún er mjúk áður en hlífðarskífur eru  
 fjarlægðar. Teygðu eakin Cohesive® stomawrap  
 varlega eftir þörfum til að hún passi yfir   

 notkunarsvæðið. Það getur einnig þurft að skera og  
 stóma
4. Setjið á heila húð með léttum þrýstingi og haldið við  
 í stuttan tíma þar til eakin Cohesive® stomawrap- 
 þéttingin er tryggilega föst. Mótaðu þéttingu að  
 botni stóma eða að jaðri sárs eða. 
5. Látið báða endana skarast til að fá trygga húðvörn.  
 Látið báða endana skarast  og gangið úr skugga  
 um að hún passi vel með engum götum til að veita  
 sem bestu húðvörn.
6. Setjið allan stómabúnað beint á yfirborð eakin  
 Cohesive® stomawrap-Þéttingarinnar. Styðjið við  
 með léttum þrýstingi eakin Cohesive® stomawrap- 
 þéttinguna og húðina umhverfis.

Fjarlæging
Fjarlægið stómabúnað af líkamanum. Fjarlægið eakin 
Cohesive® stomawrap- þéttinguna með því að rúlla 
henni og skafa varlega frá ytri kanti. Þurrkaðu varlega 
til að tryggja að húðin sé hrein og þurr.

Hægt er að nota sérhannað límlosunarefni til að 
fjarlægja leifar af eakin Cohesive® stomawrap sem eftir 
eru á líkamanum.

Förgun
Fargið notaðri vöru í samræmi við gildandi
svæðisbundnar reglur eftir notkun.

Viðvaranir og varúðarráðstafanir
Vinsamlega hafðu samband við heilbrigðisstarfsmann
ef þú finnur fyrir ertingu, roða eða óþægindum í
húð þar sem varan hefur verið notuð. Ef þú finnur
fyrir einhverjum þessara einkenna meðan á notkun
stendur skaltu hætta notkun og hafa samband við
heilbrigðisstarfsmann. Notið ekki á rofna húð eða opin
sár.

Endurnotkun á einnota vörum getur haft í för með sér
sýkingarhættu og dregið úr virkni vörunnar.

Aðrar upplýsingar
Geymið lárétt í umbúðunum við herbergishita á milli 
10° og 30°C. Ekki kæla né frysta.

eakin® tekur enga ábyrgð á meiðslum eða öðru tjóni
sem kann að verða ef varan er notuð á annan hátt en
í samræmi við núverandi leiðbeiningar eakin®.

Tilkynna skal öll alvarleg atvik í tengslum við notkun
vörunnar til framleiðanda og lögmæts yfirvalds í
því landi sem notkunin á sér stað. Alvarlegt atvik er
alvarleg versnun heilsu einstaklings eða andlát.
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Lo anillo protectore eakin Cohesive® stomawrap 
absorben la humedad y protegen la piel periestomal
o piel circundante transformándose en un gel
protector contra el efecto perjudicial de los fluidos
corporales. La alta adherencia en ambos lados 
asegura que el dispositivo de ostomía o de herida se 
permanezca de forma segura en su lugar.
Uso Previsto
• Anillo protector para ostomía
• Un agente sellante alrededor de fístulas, y heridas
• Relleno de cavidades y pliegues en la piel
Usuarios Previstos
Para ostomizados, personas, que manejan fístulas o 
heridas. profesionales de la salud y cuidadores. 
Instrucciones de uso:
Aplicación
1. Retire el anillo de su empaque exterior
2. Asegúrese de que el área de aplicación esté  

limpia, seca y sin rastro de grasa o crema.
3. Caliente el anillo en sus manos durante 20 a 30 

segundos hasta que esté suave antes de quitar  
los discos protectores. Estire suavemente el eakin  
Cohesive® stomawrap según sea necesario para  
que se ajuste al sitio de aplicación. eakin Cohesive®  
stomawrap está precortado, lo que facilita el ajuste  

alrededor de estomas grandes, ovalados o de  
forma irregular.

4. Aplique sobre la piel con una ligera presión y  
manténgalo en su lugar durante un breve tiempo  
hasta que el eakin Cohesive® stomawrap se ajuste  
seguramente. Moldee el anillo eakin Cohesive®  
stomawrap hacia la base del estoma o el borde de  
la herida.  

5. Superponga los dos extremos del producto para  
una protección completa de la piel Asegure un  
ajuste perfecto sin espacios alrededor de la base del 
estoma para brindar la máxima protección a la piel. 

6. Coloque cualquier producto directamente sobre  
la superficie del anillo eakin Cohesive® stomawrap.  
Manténgalo en su lugar presionando suavemente  
hasta que quede firmemente sujeto a la piel.

Retiro del anillo
Retire suavemente cualquier dispositivo del cuerpo.
Retire el eakin Cohesive® stomawrap cuidadosamente 
pelando y rodando desde el borde exterior. Limpiar 
suavemente para dejar la piel limpia y seca. Se puede 
usar un removedor de adhesivo médico para eliminar 
residuos del cuerpo o del aparato.
Eliminación
Disponga de los productos de desecho de acuerdo 
con las pautas locales.

Advertencias y precauciones

Póngase en contacto con su proveedor de atención 
médica antes de usar el producto si tenga irritación 
de la piel, enrojecimiento o molestias en el área de 
aplicación del producto. Si se nota alguno de estos 
síntomas durante el uso deje de usarlo y consulte a un 
profesional de la salud. No utilizar sobre piel dañada o 
heridas abiertas.

Producto de una sola aplicación. La reutilización de 
un producto de un solo uso puede causar daño al 
usuario debido al riesgo de contaminación y deterioro 
del funcionamiento del producto.

Otra información
Guarde en posición plana en el cartón a temperatura 
ambiente entre 10 ° y 30 ° Celsius. No refrigerar.

eakin® no acepta ninguna responsabilidad por 
lesiones ni pérdidas que puedan surgir si este 
producto se usa de manera contraria a las actuales 
recomendaciones de eakin®. 

Cualquier incidente grave relacionado con el uso de 
este dispositivo debe informarse al fabricante y a la 
autoridad competente en el país de uso. Un incidente 
grave es aquel que implica un deterioro grave de la 
salud o la muerte del paciente.
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Cohesive® イーキン ストーマラップ

Cohesive® イーキン ストーマラップは、吸水性の皮膚保護シ
ールであり、保護性をもつジェルになって刺激性の体液による
障害からストーマ周囲または創傷周囲の皮膚を保護します。
両面の高い粘着性により、その後に貼る装具がしっかりと装着
でき保持されます

使用目的
• オストミーシールとして
• 瘻孔や創傷にお使いいただけるシーリング材
• 凸凹のある肌を外側から埋める充填剤

想定される使用者
オストメイト、瘻孔や創傷を管理している方、医療従事者、介
護者向け。

使用方法：

貼付
1. 包装からシールを取り出します。
2. 貼付する部位が清潔で乾いており、クリームや油分が残っ 

ていな いことを確認してください。 
3. シールを手のひらで20秒から30秒ほど挟んで温め柔らかく

してから、保護シートをはがします。貼付する部位に合うよ
うに、Cohesive® イーキン ストーマラップをやさしく伸ばし

てください。大きなストーマや楕円形のストーマ、非正円の
ストーマにフィットしやすいよう、Cohesive®イーキン スト
ーマラップには、あらかじめ切り込みがはいっています。

4. 皮膚に貼付し、Cohesive® イーキン ストーマラップ                
が確実に 密着するまで少しの間そのままやさしく押さ え    
ます。Cohesive®イーキン ストーマラップをストーマの 基  
部や創傷の方向に形 を整えます。 

5. 確実な皮膚保護のために、ストーマ基部の周りに隙間が
できないよう、製品の両端を重ねてぴったりとフィットさせ
てください。

6. Cohesive® イーキン ストーマラップの表面に直接、装具
を はります。装具が、Cohesive® イーキン ストーマラップ 
と周 辺の皮膚に完全に貼りつくまで、やさしく押さえて密
着させます。

取り外し
装具をやさしく体からはずします。Cohesive® イーキン ストー
マラップを注意深く外側から巻き取るように剥 がします。皮膚
が清潔で乾くよう、やさしくふき取ります。医療用の粘着剥離剤
を使用することもできます。

廃棄
使用済みのものは、自治体の指示に従って、廃棄してくださ い。

注意と警告
本製品を用いようとする部位に、皮膚の刺激感、発赤、不快感
がある場合は、医療従事者にご相談ください。本製品の使用 

中に、使用部位にそのような症状があった場合は、使用を止
め、医療従事者にご相談ください。損傷している皮膚や開放 
創には使用しないでください

再利用しないでください。使い捨て製品を再利用すると、感 
染もしくは製品の機能低下の可能性があり、利用者の方に害
を及ぼす可能性があります。

その他
10℃から30℃で平らな状態で箱で保存してください。冷蔵庫
には入れないでください。

イーキンeakin®は、当製品がイーキンeakin®の最新の推奨に
反する使い方をされた場合には、それにより生じたいかなる
障害や損失に一切の責任を負いません。

当製品の使用に際して、深刻な出来事が発生した場合、製造
元と使用された国の所轄機関へ報告してください。深刻な出 
来事とは、健康の著しい悪化や生命に関わるものとします。

JP
eakin 코헤시브 스토마랲

이큰 코헤시브는 체액 등의 수분을 흡수하여 방어막을
만들어 피부를 보호하도록 만들어진 제품입니다.
피부 보호판의 양면이 모두 접착성 있게 만들어져 어떤
모양의 부착판도 안전하게 고정시킵니다.

사용 목적
• 장루주변
• 불규칙한 피부 표면 메꾸기

제품 사용자
장루보유자, 의료진, 간호제공자

사용 방법:

부착할 때
1. 1박스에서 제품을 꺼내어 포장을 벗깁니다.
2. 이큰 코헤시브 적용전에 적용 부위 또는 장루 주변이 

깨끗하고 건조하며 오일이나 크림의 흔적이 없는지 항상 
확인하십시오.

3. 양면의 종이를 제거하기 전에 양손으로 20~30 초동안 
감싸 따뜻하게 합니다. 적용부위 모양에 맞도록 
이큰 코헤시브 스토마랩을 늘려서 적용합니다. 이큰 
코헤시브 스토마 랲은 미리 절단되어 있는 제품이어서 
장루사이즈가 크거나 타원형 또는 불규칙한 모양의 

장루에 쉽게  적용할 수 있습니다.
4. 피부에 부드럽게 올려놓고 살짝 눌러 줍니다. 이큰 

코헤시브가 장루 밑부분에 잘 부착되도록 모양을 만들어 
부착합니다

5. 피부를 완벽하게 보호하기 위해 이큰 코헤시브 스토마 
랲의 양쪽 끝을 겹쳐서 장루주변에 빈틈없이 달라붙게 
붙여줍니다.

6. 이큰 코헤시브 위에 장루판을 올려놓습니다. 이큰 
코헤시브와 장루판이 피부에 잘 부착되도록 손바닥으로 
잠시 동안 부드럽게 눌러줍니다.

제거할 때
피부위의 장루백을 부드럽게 떼어 냅니다. 

이큰 코헤시브를 바깥 쪽부터 조심스럽게 말거나 벗겨 떼어 
냅니다. 피부가 깨끗하고 건조하도록 잘 닦아냅니다.

필요하면 잔여물 제거제를 사용할 수 있습니다.

폐기할 때
현지 규정에 따라 사용 제품을 폐기하십시오.

경고 및 주의
제품을 사용하기 전에 피부 자극, 홍조 또는 불쾌감을
느끼면 의료진과 의논하십시오. 만약 사용 중에 이런
증상이 나타나면 사용을 중지하고 의료진과 상의하십시오.
개방된 상처나 피부가 벗겨진 곳에는 사용하지 마십시오.

재사용하지 마시오. 일회용 제품의 재사용은 오염 및 제품
기능의 손상 위험 때문에 소비자에게 피해의 원인이 될 수
있습니다.

기타 정보
상온(10~30도)에서 제품 상자 안에 편평하게 보관하십시오.
냉장고에 보관하지 마시오.

eakin® 이 권장하는 사용 설명에 따르지 않았을 경우에
발생할 수 있는 부상 및 기타 손실에 대해서 eakin® 은
어떠한 책임도 지지 않습니다.

해당 기기 사용과 관련하여 발생한 중대한 사고는 제조업체
및 사용 국가의 관할 당국에 보고해야 합니다. 중대한
사고란 환자의 죽음 또는 중대한 건강 악화와 관련된 것을
뜻합니다.

KR
سيلز ® سدادات إيكان كوهيسيف

سدادات إيكان كوهيسيف® سيلز هي سدادات حامية للجلد، تمتص البلل 
لحماية الجلد المحيط بالفتحات الاصطناعية أو الجروح من الهجمات الضارة 
التي تسببها سوائل الجسم العنيفة من خلال إنشاء طبقة من الجل للحماية. 
اللزوجة العالية على كلا جانبي السدادة تضمن أن أي جهاز يتم تركيبه لاحقاً 

سوف يثبت بإحكام في موضعه على الجسم..

الاستخدام المقصود
 	 سداد لفتحات الفغر
 	 أأداة لمنع التسرب حول الناسور والجروح 
 	 أداة تعبئة خارجية على الجلد غير المستو

المستخدمون المستهدفون
ملمن أجريت لهم عملية فغر وللأشخاص الذين يتعاملون مع الناسور أو 

الجروح والمتخصصون في الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام
1. انزع السدادة من التغليف الخارجي.

2. تأكد أن منطقة الاستخدام نظيفة وجافة وخالية من أي آثار زيتيه أو 
كريم.

3. دفيء السدادة بين يديك لمدة 20 – 30 ثانية حتى تصبح لينة قبل نزع 

الأقراص الحامية. ابسط حلقات إيكان كوهيسيف® ستوما راب® بلطف 
حسب الحاجة لتلائم موضع الاستخدام. حلقات إيكان كوهيسيف® ستوما 
راب® مقطعة مسبقاً مما يسهل تثبيتها بإحكام حول الفتحات الاصطناعية 

الكبيرة أو البيضاوية أو ذات الأشكال غير المستوية.
4. ضعها على الجلد مع الضغط برفق وتأكد أن سدادة إيكان كوهيسيف® 

سيلزمثبة بإحكام على الجلد. شكِّل السدادة باتجاه قاعدة الفتحة الاصطناعية 
أو حافة الجرح أو مكان التصريف.

5.اشبك طرفي المنتج وتأكد من التثبيت المحكم دون أي فجوات محيطة 
بقاعدة الفتحة الاصطناعية لتوفير أقصى حماية للجلد.

6. ضع أي جهاز على سطح سدادة إيكان كوهيسيف® سيلز مباشرة. امسكه 
في موضعه مع الضغط عليه بلطف حتى يلتصق بإحكام في السدادة والجلد 

المحيط.

الإزالة
انزع كل الأجهزة برفق من الجسم. انزع سدادة إيكان كوهيسيف® سيلز عن 
طريق تقشيرها وطيها بحذر من الحافة الخارجية. امسح برفق للتأكد من أن 

الجلد نظيف وجاف. يمكن استخدام نازع لاصقات طبي إذا دعت الحاجة.
يمكن استخدام نازع لاصقات طبي لإزالة أي آثار متبقية من إيكان فري سيل™ 

من الجسم.

التخلص من المنتج
تخلص من نفايات المنتجات طبقاً للإرشادات المحلية.

التحذيرات والتنبيهات
استشر متخصص في الرعاية الصحية إذا حدث لك أي تهيج أو أحمرار بالجلد 

أو أي شعور بعدم الراحة في منطقة استخدام المنتج قبل الاستخدام. إذا حدث 
لك أي من هذه الأعراض ، توقف عن استخدامه واستشر متخصص في الرعاية 

الصحية. لا تضع المنتج على الجلد المكسور أو الجروح المكشوفة.

لا يعاد استخدام المنتج. إعادة استخدام المنتجات التي لا تستخدم إلا مرة 
واحدة قد يسبب ضرراً للمستخدم نتيجة خطر التلوث وضعف أداء وظيفة 

المنتج.

معلومات أخرى
يخزن مفروداً في العلبة في درجة حرارة بين °10 و °30 درجة مئوية. لا يوضع 

في الثلاجة.

شركة إيكان® لا تتحمل أي مسؤولية عن أي إصابات أو خسائر أخرى قد تنشأ 
بسبب استخدام هذا المنتج بطريقة تخالف التوصيات الحالية لشركة إيكان®.

 أي حوادث خطيرة تحدث بسبب استخدام هذه الأداة يجب إبلاغها إلى 
الجهة المصنعة والسلطات المختصة في بلد الاستخدام. الحادث الخطير هو 

الحادث الذي ينطوي على التدهور الخطير في  الحالة الصحية أو موت 
المريض.
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